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Kemi laboratorieforsøg
3.6

Måleøvelse

Du vil let komme til at få resultater, der ikke passer særlig godt med de værdier, man kan finde i tabeller og databaser. Det skyldes ofte, at de mængder, du bruger, er unøjagtigt afmålt. I dette forsøg skal du undersøge, hvor nøjagtigt man med forskelligt apparatur kan afmåle en bestemt mængde væske.

Udgangspunktet for alle målingerne er, at vægten måler nøjagtigt og præcist, dvs. vægten angives ens ved flere vejninger, og det er den rigtige værdi. Laboratorievægte opfylder i regelen disse krav.
	Apparatur 
	
	Udførelse
	

	Vægt

50 mL bægerglas 

5 mL fuldpipette 10 mL måleglas 100 mL måleglas Burette
	
	Afmåling
	Det tomme bægerglas vejes. Med et af apparaterne afmåles 5 mL demineraliseret vand ned i bægerglasset. 

Bægerglasset med indhold vejes.

Massen af det demineraliserede vand bestemmes og noteres i tabellen.

	
	
	Gentag
	Bægerglasset tømmes for vand, aftørres, og der afmåles igen 5 mL demineraliseret vand, men med et andet apparat. Forsøget gentages indtil tabellen er udfyldt.



	
	
	Efter øvelsen
	Hvilket apparat er mest præcist?

Kan du forklare hvorfor?


	
	5 mL fuldpipette
	10 mL måleglas
	100 mL måleglas
	burette

	masse af bæger​glas med vand
	
	
	
	

	masse af bæger​glas uden vand
	
	
	
	

	masse af vand


	
	
	
	

	afvigelse i %
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